Urad pre normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky

Stefanovi¢ova 3, 810 05 Bratislava

OSYEDCENIE O NARODMNOM ETALONE

¢islo 017/99

Na zaklade § 5 ods. 2 zakona ¢. 505/1990 Zb. o metrologii

schval’'ujem a vyhlasujem

ETALON AKTIVITY RADIONUKLIDOY

Slovenského metrologického ustavu

za

NARODNY ETALON

Zakladné udaje o technickych a metrologickych parametroch etalénu
a podmienkach uchovévania st uvedené v prilohe tohto Osvedcenia,
priloha je jeho neoddelitel'nou sti¢astou.

4

RNDr. Dusan Podhorgky, DrSc. \¢
predseda UNMS SR

Bratislava, 15 jina 1999

Osved¢enie nadobuda platnost’ diiom jeho vydania.
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Nézov etalénu:  ETALON AKTIVITY RADIONULKIDOV

Ndzov a sidlo organizdcie -
zodpovednej za etalon: SLOVENSKY METROLOGICKY USTAV
hen BRATISLAYVA, Karloveska 63

Garant etalénu: doc. Ing. Anton Svec, CSc.

Zdkladné metrologické viastnosti:

Veli¢ina Oznalenie Rozsah Kombinovana Standardna neistota
(%)
Aktivita A 0.1 MBq az 150 GBq 1.5
Spektrum a aktivita gama A 100 Bq az 10 MBq 1,7
Plosna aktivita A 100 Bq az 50 kBg 35

Pozndmka: Kombinovand Standardnd neistota sa vztahuje na maximalnu hodnotu neistoty pri realizdcii
veli¢iny narodnym etalénom.

Zostava etalonu :

e Meradlo aktivity:

Ioniza¢nd komora 47 typ CURIEMENTOR 2; vyrobca PTW Freiburg; v.c. 233652 966
(komora), 783 — 1029 (vyhodnocovacia jednotka)

e Gamaspektrometricky systém:

Detektor: HPGe typ GC3020, vyrobca Canberra, v.C. b 98002
Tieniaci kryt: SMU Pb ¢ 500/200 x 600 mm

Zdroj VN: typ 4261A, vyrobca Canberra, v.C. 1288738
Zosililovac: typ 2021, vyrobca Canberra, v.¢. 11881344
Analyzator: typ series 35+, vyrobca Canberra, v.¢.11871803
Stabilizator spektra: typ 8232, vyrobca Canberra, v.C. 1087179
Napajaci zdroj: typ 2000, vyrobca Canberra, v.C. 10875188

Vyhodnocovacia jednotka:  typ IBM PS/2, oznalenie dodavatel'a Canberra 4801
v.C. 12884782
Vyhodnocovaci program:  Spectran-AT V4.0 CISE 526, dodavatel' Canberra
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e Meradlo ploSnej aktivity:
Proporcionélny detektor: typ FHZ427-5, vyrobca Eberline Instruments;
typové cislo 42496/40, v.c. 1117
Vyhodnocovacia jednotka:  typ CONTAMAT FHT 111M, vyrobca Eberline Instruments
typové cislo 42496/01, v.¢. 2515

e Sada etalénovych a kontrolnych Ziari¢ov (stav ku diiu vyhldsenia etalonu):

Etalonové ziarice pre tlakovi ionizaéni komoru 4

Typ | Vyr.lislo | Nuklid | Ty, [dni] | Ref.ddtum | A [MBq] | u. [%] Certifikat
ENMX | .591-01 Bigs 11019 10.6.1997 25,87 1,3 931-0OL-235/97
EP1 CS 1011 | **Ra 584300 15.4.1997 43,31 0,5 931-OL-234/97
EP1 CS6300 | *Ra | 584300 15.5.1984 83,74 598-84-0-332
Kontrolné ZiariCe pre tlakovi ionizalni komoru 47
Typ | Vyr.&islo | Nuklid | Ty, [dni] | Ref.datum A [MBg] Certifikat
IGI-C-3 40C Blgs 11019 15.2.1984 6,14 436-288-84-1
IGI-C-3 597 3cs 11019 8.3.1990 123,0 489-288-84-1
IGI-C-3 084 g 11019 15.9.1978 3200 52396
IGI-C-4 P12 130 11019 15.2.1984 61160 509-288-84-1
Etalonové ziariCe pre gamaspektrometriu - bodové:
Typ | Vyr. &islo | Nuklid | Ty [dni] | Ref.datum | A [kBq] | u. [%] Certifikat
EG3 002-05 Na 950 9.3.1987 5,192 1,3 336-87-0-3310
EG3 005-29 15Ba 3868 12.3.1987 149.8 1,0 480-87-0-3310
EG3 008-47 e 110303 12.5.1987 344 4 2.1 696-87-0-3310
EG3 952-26 “Co 19254 18.6.1987 2647 1.0 1114-87-0-3310
EG3 957-11 2Ey, 4803 10.7.1987 487.7 2.2 1242-87-0-3310
EFS 034-03 1325y 4803 14.7.1987 5932 1,4 1295-87-0-3310
EG3 046-01 1 Am 157800 15.7.1987 531,5 1,2 1453-87-0-3310
EFF 044-02 2 Am 157800 15.9.1987 31,69 4.9 1600-87-0-3310
EG1 145-02 “Co 19257 27.3.1990 9,789 0.8 431-90-0-3310
EGI 131-14 B7Cs 11019 27.3.1990 13,16 1,8 425-90-0-3310
EGI 129-14 12py 4967 8.6.1990 35,24 2,2 949-90-0-3310
EG1 179-02 “am 157800 1.8.1990 17,15 1,0 120-90-0-3310
EGIX | 384-03 B7Cs 11019 10.11.1994 3,47 0,5 361/94
EG3X | 384-04 Bice 11019 10.11.1994 36,98 0,5 362/94
EGI 562-01 >Mn 312,22 20.10.1997 8,788 1,7 931-OL-380/97
EG3 562-05 >Mn 312,22 20.10.1997 3017 1,7 931-OL-381/97
EGI 480-02 >Co 271,26 20.10.1997 8,228 1,1 931-0L-382/97
EG3 525-15 Co 271,26 20.10.1997 205.6 0,9 931-OL-383/97
EG3 446-06 “Co 19254 20.10.1997 220.1 11 931-OL-384/97
EG1 526-06 %Zn 2439 20.10.1997 39.18 0,6 931-0L-385/97
EG3 526-04 Zn 2439 20.10.1997 709.4 0.6 931-OL-386/97
EG1 542-17 Y 106.,6 20.10.1997 7,604 0,9 931-OL-387/97
EGI 250-35 1333, 3897 20.10.1997 4,237 0,8 931-0OL-388/97
EG3 612-04 By 106,6 20.11.1997 2810 1,1 931-OL-471/97
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Typ Vyr.tislo | Nuklid | Ty [dni] | Ref.ddtum | A [kBq] | u. [%] Certifikat
MBSS-1 003-89 gy 4858 1.1.1989 3,16 041-88-0-2
MBSS-2 34-93 2ca 4535 15.12.1993 15,62 14 555/93

“Co 19254 2,997 1,0

¥7Cs 11019 2,674 1,2
MBSS-2 493-10 21 Am 157800 23.9.1996 10,22 1,1 432/96

®cd 462.6 15,68 1.3

Co 271,26 0,593 1.1

“Co 19254 3,896 1.4

s 11019 3,469 1,1

Sy 106.6 6,248 15
MBSS-2 590-01 133Bg 3897 20.11.1997 3,373 1,1 931-OL-463/97

'%Cd 462.6 17,38 1.3

Co 271,26 0,663 1.1

BCs 11019 2.693 1.1

“Co 19254 3,623 1.4

Plosné Ziarice:

Typ | Vyr.&slo | Nuklid | Ty, [dni] | Ref.ddtum A [Bq] u, [%] Certifikat
EZ1 736-49 “Sr 10281 15.10.1982 1662 40 1366-82-0-332
EZ2 737-48 HAm 157800 15.10.1982 164.3 4.0 1109-82-0-332
EZ1 072-01 e 2089000 1.1.1994 1709 1.8 550/93
EZX 180-03 C 2089000 1.1.1994 16530 1.8 552/93
EZ1 149-05 “Co 1925.4 1.1.1994 1445 1,3 551/93
EZX 149-03 “Co 19254 1.1.1994 18290 1.3 553/93
EZ1 427-03 NSr 10281 1.12.1994 1871 1.8 464/94
EZX 441-01 Sr 10281 1.12.1994 27140 1.8 465/94
EZ1 507-05 20411 1384 1.5.1996 3382 1,6 192/96
EZX 137-01 g 1384 1.12.1997 34520 1.8 931-0OL-438/97
EZ1 384-01 7Cs 11019 1.12.1997 1691 1,6 931-OL-436/97
EZX 384-01 B7Cs 11019 1.12.1997 15780 18 931-OL-437/97

Miesto uchovdavania a
pouzivania etalonu:

laberatorium €. 232 a 263, laboratérny objekt I,
Slovensky metrologicky ustav, BRATISLAVA

Dadtum schvdlenia navrhu Vedeckou radou
Slovenského metrologického ustavu:

Datum ucinnosti vyhlasenia etalonu:

L -
doc. Ing. Anton Svec, CSc.
garant etalonu

21. april 199

15. juna 1999

Doc. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
predseda Vedeckej rady
Slovenského metrologického stavu



