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Laboratérium plynov H-232 Cislo zaznamu: 788/12
Cislo strany: 1/1

Zaznam o merani

Overenie meradla: nasledné Cislo poziadavky: 423596

Cislo certifikatu: 788/260/45/12
Pristroj: analyzator dychu Overovacia znacka: 1ks; 788/260 05/12
Vyrobca:  Drager Safety AG & Co. KGaA
Typ: Alcotest 7410 Plus SK Datum merania: 1052012
Vyrobné ¢cislo: ARMJ-0682 . Rozsah meradla: 0-1,50 mg/l
Objednavatel: - Rozlisenie: 0,01 mg/l
Podmienky merania Metodika: PP 24/260/01
Teplota: (21,61£0,1) °C Pouzité zariadenie: plynné CRM etanolu v
Vihkost'” (49,3+2) %RH dusiku

Tlak: (100,01+0,5) kPa

Namerané hodnoty

1 0,130 0,500 0,910 1,250
2 0,150 0,500 0,890 1,250
3 0,140 0,510 0,890 1,250
4 0,140 0,500 0,890 1,040
5 0,140 0,500 0,880 1,230
6 0,140 0,500 0,890 1,250
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